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El ser humano con su admirable capacidad de ingenio, se ha distinguido por la 
característica de innovación en diferentes áreas del conocimiento a través del 
tiempo, tal ha sido el caso de la bio-ingeniería en donde se han desarrollado una 
gran cantidad de aplicaciones biomédicas con el objeto de acrecentar la calidad 
de vida de muchos pacientes.  Una de las aplicaciones biomédicas catalogadas 
como uno de los avances médicos más importantes del siglo XX, fue el éxito del  
implante total de la cadera.  Actualmente los materiales de contacto utilizados 
para este sistema protésico no cuentan con la suficiente resistencia al desgaste  
para pacientes activos (jóvenes), las partículas de desgaste acumuladas en los 
alrededores del implante promueven respuestas inflamatorias de rechazo al 
implante teniendo que re-intervenir hasta tres veces durante la vida del paciente.   
 
El presente trabajo está enfocado en un estudio tribológico en diferentes 
microestructuras de la aleación Co-Cr la cual ha sido ampliamente utilizada y 
aceptada en la manufactura de implantes quirúrgicos articulares.  Este trabajo, 
además de contribuir con la formación de un tecnólogo,  sin duda deja huella en 
las líneas de investigación y desarrollo tecnológico de biomateriales y 
biotribología para la humanidad dado a que con los resultados de este estudio, se 
podrán plantear nuevas alternativas de contacto y nuevos estudios 
biotribológicos en simuladores de cadera  a fin de incrementar la durabilidad de 
implantes quirúrgicos articulares  para una creciente  y cada vez más longeva 
población. 
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Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido alguna 
afección en la articulación de la cadera, se han diseñado prótesis que sustituyan el 
hueso dañado. El remplazo total de cadera continua siendo uno de los más 
seguros y efectivos tratamientos quirúrgicos. Pese a esto, a largo plazo presenta 
un gradual deterioro resultando en una re-intervención debido a osteólisis 
generada por partículas de desgaste desprendidas durante la vida útil del 
reemplazo.  Este problema se puede abordar desde una de las ramas de la 
ingeniería: la tribología, cuyo campo de estudio son los fenómenos que ocurren 
en superficies en contacto bajo esfuerzos y desplazamientos relativos. Estos 
fenómenos son de fricción, lubricación y desgaste. Las aleaciones base cobalto son 
ampliamente utilizadas en prótesis de cadera por su buena combinación 
propiedades mecánicas, biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. El presente 
trabajo se ha enfocado a estudio de las propiedades tribológicas de una aleación 
base cobalto por medio de una máquina de desgaste tipo pin on disk. Se 
realizaron diversos tratamientos térmicos de solución y envejecido para analizar 
la influencia de cambios microestructurales en la resistencia al desgaste. Las 
pruebas de desgaste se llevaron a cabo usando solución Ringer como lubricante. 
Para analizar el efecto de los tratamientos térmicos y las pruebas de desgaste, se 
realizó una caracterización a las piezas que incluyo microscopía óptica, 
difractometría de rayos X, pruebas gravimétricas y microscopía electrónica de 
barrido. Los resultados revelaron que la microestructura está relacionada con la 
resistencia al desgaste, que las piezas con envejecido tienen buena resistencia, que 








El desarrollo de prótesis para sustituir articulaciones está muy relacionado al 
conocimiento de la biomecánica de la articulación y a los desarrollos tecnológicos 
en el campo de biomateriales. El implante de un elemento prostético, determina 
importantes alteraciones en la distribución normal de esfuerzos en el hueso, con 
consecuentes cambios estructurales en el mismo. Con el cambio de estructura del 
hueso se dan cambios en las condiciones mecánicas debidas a la presencia de un 
extraño elemento rígido; por lo que es crucial tratar de prolongar lo más posible 
el tiempo de vida de los implantes [1 p. 517]. 
 
A principios del siglo XX, el interés de muchos ortopedistas y sus investigaciones 
estuvo dirigido a desarrollar procesos quirúrgicos capaces de restaurar la función 
de las articulaciones. Los primeros intentos de artroplastia fueron en cadera 
sustituyendo solamente la cabeza femoral, el primer remplazo total exitoso fue 
en 1960 con el desarrollo de John Charnley [1 p. 491].  
 
Los principales problemas que afectan la duración a largo plazo de prótesis de 
cadera son la pérdida de asepsia y osteólisis; estos son resultado de la reacción 
del tejido a partículas generadas por el desgaste, principalmente de polietileno [1 
p. 517, 2]. Por lo que los problemas de fricción y desgaste son de fundamental 
importancia en la duración a largo plazo de una prótesis de cadera. 
 
La recuperación de algunos implantes de cadera de contacto metal-metal de Co-
Cr-Mo implantados a principios de los años 70’s revelaron muy poco desgaste en 
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las superficies de la articulación comparadas con implantes metal-polietileno. 
Como resultado, se generó un renovado interés por la optimización de resistencia 
al desgaste en implantes metal-metal de Co-Cr-Mo [3]. Se ha demostrado que el 
desgaste en este tipo de contactos es de 40 a 100 veces menor que en los 
contactos metal-polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE por sus siglas 
en ingles) [4].  
 
En base a lo anterior, se entiende la necesidad de mejorar la resistencia al 
desgaste en implantes de cadera. En el presente trabajo se estudiará el 
comportamiento tribológico de una aleación base cobalto en una maquina de 




Mejorar las propiedades tribológicas de una aleación Co-Cr-Mo-C por medio de  
tratamientos térmicos de solución y envejecido que propiciaran cambios 
microestructurales importantes.  
 
HIPÓTESIS 
Se mejorará la resistencia al desgaste de aleaciones Co-Cr-Mo-C por medio de 
tratamientos térmicos de solución que producen cambio morfológico de carburos 
y de envejecido que generan transformación de estructura cubica centrada en las 
caras (fcc) a hexagonal compacta (hcp).   
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2.1.  Daños y remplazo de cadera 
 
La articulación de la cadera puede fracturarse por accidentes o degradarse por 
osteoartritis; en este caso se forman pequeñas protuberancias de hueso en las 
superficies de la articulación que están en contacto, lo cual causa dolor a medida 
que la cabeza femoral se desliza sobre el acetábulo [5]. La figura 2.1 muestra estos 
tipos de daño.  
    
Figura 2.1. Daños en cadera a) Fractura, b) Cadera degradada por osteoartritis [5]. 
 
Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este tipo de 
problemas, se han diseñado prótesis que sustituyan el hueso dañado. Los pares 
más ampliamente utilizados en el remplazo total de cadera son los metal-
polietileno donde la copa acetabular es de UHMWPE y la cabeza femoral de 





Figura 2.2. Reemplazo total de cadera mostrando contacto metal-polietileno [7]. 
 
2.2.  Desgaste de prótesis de cadera 
 
El remplazo total de cadera continua siendo uno de los más seguros y efectivos 
tratamientos quirúrgicos. Pese a esto, el resultado a largo plazo de este 
procedimiento es la gradual deterioración resultando en un incremento de 
revisiones debido a perdida de asepsia y osteólisis. Los factores tanto mecánico 
como biológico desencadenan una serie de eventos que conducen a la distorsión 
local de la homeostasis del hueso en favor de la resorción. Tejidos fibrosos 
pobremente organizados pueden llenar las lesiones del hueso; así la osteólisis 
también puede ser asociada con aflojamiento de la prótesis [8]. 
 
Partículas de desgaste 
 
El tiempo de servicio del UHMWPE es limitado y ocurren complicaciones en 
cerca del 30% de las artroplastias de cadera cuando el polímero se ha usado por 
más de 11 años. El tamaño de partículas de desgaste de dicho material es de 
aproximadamente 1 μm de espesor y de 4 a 10 μm de longitud, estas inducen un 
encapsulamiento de cuerpo extraño que produce una respuesta inflamatoria [9]. 
Además la falla del UHMWPE puede resultar en una masiva y agresiva 
inflamación granulomatosa que se genera como consecuencia de un defecto de 
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los neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos con una importante función en la 
defensa del organismo frente a los agentes extraños que consiste en la fagocitosis 
de estos para su eliminación. La figura 2.3 muestra la falla causada por pérdida de 
gran parte de la copa acetabular de UHMWPE debido a desgaste. 
 
 
Figura 2.3 Copa de UHMWPE envejecido mostrando grietas y delaminación [9]. 
 










); aun así, hay mucho interés por la toxicidad 
de las partículas que se producen por desgaste y elevan los niveles de iones 
metálicos local y sistemáticamente en el cuerpo humano. Las partículas metálicas 
son generalmente muy pequeñas (aprox. 30 nm) y proveen una gran área 
superficial que facilita la reacción con el medio y como consecuencia la 
liberación de iones que pueden ser asociados con inflamación y/o fibrosis que es 
la formación o desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso como 
consecuencia de un proceso reparativo o reactivo. Además se han encontrado 
partículas metálicas dentro macrófagos o tejido conectivo intersticial, el tejido 
afectado puede aparecer negro, a lo cual se refiere frecuentemente como 




2.3.  Tipos de metales utilizados en implantes quirúrgicos 
 
Los materiales metálicos juegan un papel esencial en la reparación o reemplazo 
de huesos enfermos o dañados ya que son más convenientes que los cerámicos o 
polímeros para aplicaciones donde hay carga e impacto, pues combinan alta 
resistencia mecánica y resistencia a la fractura [11, 12]. Las tres mayores familias de 
aleaciones empleadas son: 
 
•Aleaciones de Cobalto-Cromo-Molibdeno (Co-Cr-Mo) 
•Aleaciones Ti-Al-V, Ti-Al-Nb y Ti casi puro 
•Aceros inoxidables tipo AISI 316LQ 
 
Las aleaciones de titanio gozan de una excelente biocompatibilidad, pero un alto 
costo. El acero inoxidable tiene buena tenacidad, aunque su resistencia al desgaste 
es pobre y es el más limitado en resistencia a la corrosión en ambiente fisiológico. 
Las aleaciones base cobalto son usadas por su buena combinación propiedades 
mecánicas, biocompatibilidad y resistencia a la corrosión [1 pp. 289-294, 13]. 
 
2.4.  Aleaciones base cobalto 
 
Las aleaciones de cobalto biocompatibles pueden ser divididas en dos categorías: 





Han sido ampliamente utilizadas como biomateriales por ser la única fundición 
con buenas propiedades mecánicas; aunque es conocido que la resistencia a fatiga 
de esta aleación depende fuertemente de la calidad metalúrgica de la fundición 
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que provoca defectos como microcavidades, heterogeneidad y poco control de 
los carburos presentes. 
 
Las principales ventajas de la aleación son: 
 
 Altas propiedades mecánicas. 
 Buena resistencia a la corrosión, especialmente la provocada en 
condiciones de desgaste. 
 
Las principales desventajas son: 
 
 Alto costo en comparación con el acero inoxidable. 
 Baja resistencia a la fatiga, especialmente en presencia de defectos 
metalúrgicos. 
 Imposibilidad de trabado por deformación plástica. 
 Dificultad de trabajado por maquinado. 
 
Las tablas 2.1 y 2.2 muestran los requerimientos del estándar ASTM F75-01 en 
composición química y propiedades mecánicas [14]. 
 
Tabla 2.1. Composición química de la aleación ASTM F75-01. 
Elemento Cr Mo C Si Mn Ni W Fe 














Tabla 2.2. Propiedades mecánicas de la aleación ASTM F75-01, valores mínimos. 
Resistencia a cedencia Resistencia a tensión Elongación 






El proceso de forja consiste en forzar el material a tomar una forma dada por la 
acción de golpes de un martillo (impacto dinámico) o presión (compresión 
progresiva). Así, se logran piezas con propiedades mecánicas mucho mejores que 
las de piezas obtenidas por fundición [1 p. 282]. En aplicaciones biomédicas son 
más recientes y se caracterizan por la presencia de níquel. 
 
Este tipo de aleaciones también tiene buena resistencia a la corrosión y poseen 
excelentes propiedades mecánicas, pero sus principales desventajas son el costo 
mayor, la compleja y costosa tecnología de producción y la presencia de níquel 
que produce reacciones alérgicas [1 p. 290]. 
 
Las tablas 2.3 y 2.4 muestran los requerimientos del estándar ASTM F1537-00 en 
cuanto a composición química y propiedades mecánicas [15]. 
 








min máx min máx min máx 
Cr 26 30 26 30 26 30 
Mo 5 7 5 7 5 7 
C -- 0.14 0.15 0.35 -- 0.14 
La -- -- -- -- 0.03 0.20 
Ni -- 1 -- 1 -- 1 
Fe -- 0.75 -- 0.75 -- 0.75 
Si -- 1 -- 1 -- 1 
Mn -- 1 -- 1 -- 1 





Tabla 2.4. Propiedades mecánicas de la aleación ASTM F1537-00, valores mínimos. 
Propiedad 
Condición 
Recocido Trabajo en caliente Trabajo en tibio 
Cedencia (Mpa) 517 700 827 
Tensión (Mpa) 897 1000 1172 
% Elongación 20 12 12 
Dureza HRC 25 28 35 
 
 
La norma ASTM F799-02 especifica que la composición química de esta aleación 
es la misma que la de la ASTM F1537 mostrada en la tabla 2.4, mientras que las 
propiedades mecánicas serán como se muestran en la tabla 2.5 [16]. 
 
Tabla 2.5. Propiedades mecánicas de la aleación ASTM F799-02, valores mínimos. 
Resistencia a cedencia Resistencia a tensión Elongación Dureza 
827 MPa 1172 MPa 12 % 35 HRC 
 
 
2.4.1. Transformación alotrópica del cobalto 
 
Otro aspecto importante que influye en las aleaciones base cobalto es su 
transformación alotrópica. A temperatura ambiente tiene estructura estable 
hexagonal compacta (hcp), durante el calentamiento se transforma a cúbica 
centrada en las caras (bcc) a aproximadamente 417 
O
C. Regresa a hcp durante el 
enfriamiento a cerca de 350 
O
C; aunque es común que en el enfriamiento la 
transformación no sea completa y se mantenga a temperatura ambiente de forma 
metaestable la fase fcc debido a la similitud de de niveles de energía de ambas 
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fases. Con la influencia de los elementos de aleación este cambio alotrópico se 
presenta alrededor de 900 
O
C [17, 18]. Hay algunos elementos que favorecen una 
u otra estructura cristalina, los más característicos son los siguientes: 
 
- HCP se estabiliza con: Cr, Mo, W y Si. 
- FCC se estabiliza con: C, Ni, Fe y Mn. 
 
A pesar de que el contenido de carbono es reducido en comparación con el 
cromo y molibdeno,  su presencia es de gran influencia ya que la estructura fcc se 
estabiliza completamente a temperatura ambiente [19]. 
 
2.5. Características de la aleación ASTM F 75-01 
 
En condición de colada la microestuctura de la aleación ASTM F75-01 está 
compuesta de una matriz dendrítica de estructura cúbica centrada en las caras con 
dispersión interdendrítica de carburos de tipo M23C6 (M= Cr, Co, Mo) como fase 
secundaria [20, 21]. Estos carburos son el principal mecanismo de resistencia de la 
aleación, pero el alto contenido en condición de colada también es causa de baja 
ductilidad; por lo tanto el tamaño, la distribución, la morfología y la extensión 
de ésta fase es de gran importancia por su efecto en las propiedades mecánicas 
[21-26)]. 
 
La integridad de la capa de oxido que protege las aleaciones Co-Cr-Mo-C, ha sido 
fuertemente correlacionada con la estabilidad química y mecánica de los 
implantes. Pese a esto, se ha establecido que la liberación de iones metálicos en 
tejidos del cuerpo puede ocurrir por varios mecanismos; incluyendo: a) 
disolución pasiva uniforme resultando en una lenta difusión de iones metálicos a 
través de la capa pasiva y; b) rompimiento local de la capa pasivada como 





2.6. Aspectos generales de tribología 
 
La tribología se enfoca en la fricción, desgaste y lubricación de superficies en 
movimiento relativo. El desgaste es la mayor causa de pérdida de material y 
desempeño mecánico, por lo tanto, mejorar las propiedades tribológicas puede 
resultar en beneficios considerables [27 p. 2]. En general, los resultados de 
innumerables experimentos y teorías resumen que la tribología comprende el 
estudio de: 
 
- Las características de las películas que intervienen en el contacto de 
cuerpos y mecanismos que interactúan entre superficies deslizantes; 
- Las consecuencias de falla en la película o ausencia de ésta lo cual 
usualmente se manifiesta por fricción severa y desgaste. 
 
2.6.1. Contacto entre superficies 
 
Las superficies de sólidos representan una muy compleja forma geométrica de 
material, mucho más complicada que un mero plano, hay una gran variedad de 
defectos y distorsiones presentes en cualquier superficie real. Estas características 
superficiales ejercen una fuerte influencia en la fricción y el desgaste.  
 
El contacto sobre la mayoría de una superficie sólo se encuentra en condiciones 
extremas de alta presión [27 p. 461]; la verdadera área de contacto está 
distribuida entre varias áreas de microcontacto, si se incrementa la carga, se 
incrementa el número de micro-áreas de contacto según se muestra en el 





Figura 2.4. Área real de contacto de superficies rugosas en contacto; Ar es el área real de 
contacto, es decir  Ar =  Aini=0 , donde n es el número de asperezas en 
contacto [27 p. 461]. 
 
Así, la irregularidad de las superficies de los sólidos tiene impacto directo en los 
resultados de muchos tipos de análisis afectando fricción y otras propiedades 
mecánicas; una forma de cuantificarlo es la rugosidad que es una media del 




La fricción es la resistencia al movimiento tangencial experimentada cuando un 
cuerpo sólido se desliza sobre otro, figura 2.5. La fuerza de resistencia, que es 
paralela a la dirección del movimiento es llamada “fuerza de fricción” F. La 
“fuerza de fricción estática” es el valor de la fuerza tangencial requerido para 
iniciar el deslizamiento considerando la carga normal W. La fuerza tangencial 
requerida para continuar el deslizamiento es la “fuerza de fricción cinética (o 
dinámica)” y generalmente es menor que la fricción estática [29 p. 72]. 
 
 




La fuerza de fricción F es proporcional a la carga normal W, así se tiene que 
F= µW   (1) 
 
Donde µ es una constante conocida como “coeficiente de fricción”; dicha 
constante es diferente para cada situación, es decir que es única para cada par de 
materiales deslizándose bajo ciertas condiciones [29 p. 73]. De acuerdo con la 
teoría mecánica de fricción, los valores de µ varían de 0.1 a 1 dependiendo de las 
condiciones del sistema [30 p. 23]. 
 
Observaciones hechas desde tiempos de Leonardo da Vinci en sistemas definidos 
con un valor de coeficiente de fricción dado, han llevado la formulación de 3 
leyes empíricas, aunque la tercera es atribuida a Coulomb. Estas leyes pueden ser 
descritas de la siguiente forma [30 p. 23]: 
 
1. La fuerza de fricción es proporcional a la carga normal. 
2. La fuerza de fricción es independiente al área de contacto aparente. 





La lubricación se presenta cuando se interpone entre superficies en contacto una 
capa de gas, líquido o sólido que generalmente es de 1 a 100 µm de espesor; esta 
sirve para mejorar la fluidez de movimiento de una superficie sobre otra y 
prevenir daño reduciendo la fricción. 
 
La lubricación hidrodinámica se presenta cuando las superficies en contacto están 
separadas por una capa de lubricante fluido y la carga normal es soportada por la 
presión dentro de esta capa que es generada hidrodinámicamente por fuerzas 
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viscosas que resultan del movimiento relativo entre las superficies. Para que exista 
este tipo de lubricación, las superficies opuestas deben ajustarse entre sí dejando 
sólo un pequeño huelgo que será llenado con el lubricante [30 p. 62]. Otra 
forma de lubricar un sistema es por medio de la “lubricación 
eslastohidrodinámica” que se produce cuando se generan esfuerzos elásticos entre 
las superficies debido a que la película no es lo suficientemente gruesa para 
separar completamente las superficies en contacto. La lubricación con sólidos es 
llamada “lubricación sólida”. Otros tipos de lubricación involucran interacciones 
entre el contacto de cuerpos y el líquido lubricante, ésta es la “lubricación límite” 
que se forma por una delgada capa de lubricante a nivel atómico entre las 




El desgaste resulta de contacto directo entre las asperezas individuales en las 
interfaces deslizantes, puede ser provocado por fallas en la película lubricante que 
resultan en detrimento del movimiento relativo entre los cuerpos sólidos e 
inevitablemente causa daño a las superficies en contacto. El desgaste en esas 
circunstancias es el resultado de adhesión entre los cuerpos en contacto y es 
llamado “desgaste adhesivo”. Cuando las películas que intervienen son 
parcialmente efectivas entonces ocurre una forma más leve de desgaste, es 
frecuentemente iniciada por procesos de fatiga debido a esfuerzos repetitivos 
bajo condiciones de deslizamiento y es denominado “desgaste por fatiga” o 
delaminación. Por otro lado, si el material de la película lubricante consiste en 
partículas duras o solamente flujo contra un cuerpo sin proveer soporte en el 
contacto con otro cuerpo, entonces ocurre desgaste que puede ser muy rápido y 
es llamado “desgaste abrasivo”. Otras dos formas asociadas a este tipo de 
desgaste son “desgaste erosivo” (debido al impacto de partículas) y “desgaste por 
cavitación” el cual es causado por un rápido fluido de líquidos. En algunas 
situaciones prácticas el material de la película es formado por ataque químico de 
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cualquiera de los cuerpos en contacto; este es el “desgaste corrosivo” y cuando el 
oxigeno de la atmosfera es el agente corrosivo, se dice  que ocurre “desgaste por 
oxidación”. Cuando la amplitud de movimiento entre cuerpos en contacto está 
restringida, por ejemplo, a unos pocos micrómetros, el material de la película 
queda atrapado dentro del contacto y eventualmente puede llegar a ser 
destructivo. Bajo esas condiciones puede resultar “desgaste por fretting”. Hay 
muchas otras formas de desgaste, casi cualquier interacción entre cuerpos sólidos 
causará desgaste [27 p. 5]. 
 
Archard postuló que el volumen total desgastado es proporcional al área real de 
contacto y la distancia deslizada; introdujo entonces el coeficiente “K”, también 
conocido como “coeficiente de Archard”, que es la proporcionalidad entre el 
área real de contacto, distancia deslizada y el volumen desgastado, su valor no 
excede la unidad. Así se tiene la ecuación de Archard para medir el desgaste [27 
p. 477]: 
 
𝑉 = 𝐾𝐴𝑟𝑙 = 𝐾𝑙
𝑊
𝐻




V es el volumen desgastado (m
3
) 
K es el coeficiente de desgaste o constante de proporcionalidad 
Ar es el área de contacto (m
2
) 
l es la distancia deslizada (m) 
W es la carga normal entra las superficies (N) 
H es la dureza de la superficie más suave (Pa) 
 
La razón de desgaste es reportada en la literatura de diferentes maneras. 





). Para obtener el volumen desgastado a partir del 









Mperd es la masa perdida 
ρ es la densidad 
 
2.6.2. Contacto elástico 
 
Considerando superficies de un material elástico y una esfera presionada contra 
una superficie plana bajo una carga normal W, el contacto ocurrirá en un área 
circular de radio a, figura 2.6. 
 
 
Figura 2.6. Deformación elástica de una esfera de radio R presionada contra la superficie 
plana bajo una carga normal W. El radio del área de contacto es a [30 p. 
15]. 
 
Dicho radio de contacto se expresa por la siguiente ecuación de Hertz: 
 









donde R es el radio de la esfera y E
*
 es un modulo elástico que depende de los 













   (5) 
 
Así, el área de contacto entre una esfera y un plano,  πa2, está dada por: 
 





   (6) 
 
Pero debe tenerse en cuenta que la presión no es uniforme sobre el área circular 
de contacto, tiene un valor máximo en el centro que va disminuyendo a cero 
hacia las orillas. La distribución de la presión normal se muestra en la figura 2.7, 




Figura 2.7. La distribución de la presión normal bajo una esfera cargada elásticamente 
contra una superficie plana [30 p. 15]. 
 













   (7) 
 




2.6.3. Mecanismos de desgaste en contacto deslizante 
 
El daño superficial generado por contacto deslizante está relacionado a la 
adhesión de las superficies en contacto. La adhesión es la mayor contribución en 
resistencia al deslizamiento (fricción) y causa daño en el material ya sea con o sin 
pérdida de material en la superficie.  
 
Los tipos de daño superficial causado por deslizamiento incluyen 
desconchamiento (galling), fretting y desgaste adhesivo. El desconchamineto se 
presenta cuando el deslizamiento es a baja velocidad pero con una gran carga, 
fretting cuando hay movimiento oscilatorio pero de amplitud relativamente corta 
y adhesivo se presenta cuando no hay sustancias abrasivas, si la amplitud es 
mayor que para fretting y si la velocidad de pérdida de material no está 
gobernada por oxidación, involucra transferencia de material de una superficie a 
otra por adhesión [31 p. 751]. 
 
El fretting es usualmente el resultado de un movimiento de vibración externa, 
pero también ocurre por tensiones de contacto cíclico (fatiga) entre las partes 
emparejadas. Este hecho incrementa otro aspecto del fretting usualmente más 
dañino, es decir la temprana iniciación de grietas por fatiga. Este fenómeno es 
llamado “fatiga por fretting” o “fatiga por contacto”. Las grietas de fatiga 
también inician donde las superficies de contacto están bajo altas cargas normales 
o donde hay un esfuerzo de tensión estático en una de las superficies [31 p. 783]. 
 
Se han propuesto muchos mecanismos para describir la separación de fragmentos 
de material; uno muy aceptado sugiere que el corte por deformación plástica de 
capas sucesivas basado en un campo de líneas de deslizamiento (planos AC) 
ocurre en conjunto con la propagación de las grietas de corte (AD), a lo largo lo 
cual separa el fragmento, figura 2.8. Este proceso resulta en la separación de 
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fragmentos delgados transferidos de una superficie a otra debido a adhesión. Los 




Figura 2.8. Ilustración de una forma de separación de un fragmento de material por 




La aplicación de la teoría y práctica tribológica ha tenido significantes avances en 
el área de biomateriales y con esto se han disminuido padecimientos humanos en 
una medida importante. También ha ayudado a remplazar una gran cantidad de 
pruebas en seres humanos y evitar errores de experimentación ahorrando 
recursos en investigaciones médicas. En un inicio los remplazos de cadera de 
Charnley tenían una esperanza de vida funcional de 3 años, en la actualidad es 
normal un tiempo de vida en desgaste de 25 años [32 p. 145]. 
 
Hoy que la buena resistencia al desgaste de algunos implantes metal-metal está 
relacionada con la capa de lubricación parcial o total de naturaleza micro-
elastohidrodinámica o límite generada por líquido sinovial durante el ciclo de 
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articulación [33, 34]. En una articulación natural, el líquido sinovial es un fluido 
viscoso y durante el movimiento de las articulaciones se extrae mecánicamente 
del cartílago a fin de mantener una capa de aproximadamente 50 μm de líquido 
sobre la superficie y disminuir la fricción entre las superficies articulares. Este 
lubricante natural contiene proteínas, células y es rico en ácido hialurónico [35].  
 
2.7. Análisis previos de resistencia al desgaste 
 
A fin de mejorar la resistencia al desgaste de los remplazos articulares, 
investigadores han evaluado diversas combinaciones de materiales en maquinas 
que buscan simular el daño que sufren las prótesis implantadas. Algunos 
resultados obtenidos se muestran a continuación. 
 
Elfick y colaboradores [6] en el año 2000, probaron en un simulador de cadera 
copas de UHMWPE contra cabezas femorales de zirconia y Co-Cr-Mo y sugieren 
que el material del que este hecho la cabeza femoral no influye en el desgaste del 
polietileno ya que encontraron que en todos los casos se desgasta prácticamente 
igual y con gran similitud al mostrado en prótesis implantadas.  
 
Mientras que en estudios realizados por Firkins y colaboradores [36] en 2001 a 
pares de tipo cerámico-metal (COM) y metal-metal (MOM, de forja, con alto 
carbono la copa y bajo carbono la esfera), se han encontrado valores de desgaste 




 ciclos) después de ser 
evaluados bajo las mismas condiciones. Esto era de esperarse si se considera la 
alta dureza de los cerámicos y la ecuación de Archard (6) donde se manifiesta que 
el desgaste es proporcionalmente inverso a la dureza del material. El autor 
propone que un factor que pudo haber influido es la gran diferencia de durezas 
que existe entre ambos materiales y la reducción en desgaste adhesivo al ser 




Pero, es bien conocido que los materiales cerámicos son susceptibles a falla por 
fractura debido a su naturaleza frágil, y este riesgo se incrementa cuando los 
implantes manufacturados en estos materiales no son alineados correctamente 
durante la operación [12, 37]. Mientras que una ventaja más de los contactos 
metal-metal es que permiten tener copas acetabulares mas delgadas y diámetros 
mayores en las cabezas femorales, que potencialmente tiene la ventaja de reducir 
dislocaciones sin el riesgo de fractura asociado a los implantes cerámicos [33]. 
 
Así, se han buscado alternativas en cambio microestructural provocado por 
diversos tratamientos térmicos. En investigaciones hechas en base al cambio de 
fase alotrópico de las aleaciones de  cobalto, Saldivar y colaboradores[38] en 
2004 encontraron en pruebas de pin-on-disc que los menores volúmenes de 
desgaste se daban en pares HCP-HCP, valor intermedios en FCC-HCP y las 
mayores pérdidas de masa se encontraron en pares FCC-FCC. Por otro lado, 
Chiba y colaboradores [39] que en el 2006 analizaron la resistencia al desgaste 
de aleaciones de colada y forja con 0.26 y 0.067% de carbono respectivamente 
en pin on disk han encontrado que la fase HCP también se forma durante estas 
pruebas de desgaste en lo que es una transformación martensítica inducida por 
tensiones; dicho efecto es más notorio en la aleación de forja. Esto también fue 
encontrado en otro estudio del mismo autor [40], en donde después de extruir 
un alambre de Co-Cr-Mo se encontró casi un 100% de HCP, cabe mencionar que 
dicha aleación no tenía adiciones de carbono.  
 
Mientras, en tratamientos de solución, Hernández [41], que en 2004 utilizó un 
simulador de cadera para evaluar la resistencia al desgate de este tipo de 
aleaciones encontró que en las muestras con tratamientos de solución y menor 
porcentaje de carburos hubo un mayor desgaste. Esto es similar a lo encontrado 
por Duncan y colaboradores [33, 34], donde se utilizaron aleaciones de forja y 
de fundición  (ASTM F 1537 y ASTM F 75 respectivamente) con alto y bajo 
carbono; se encontró que tanto en condición de forja como de fundición las 
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aleaciones con bajo contenido de carbono mostraron un mayor desgaste, 
mientras que las aleaciones con alto carbono no mostraron significativa diferencia 
en desgaste entre forja y fundición. El autor indica que sus resultados cuentan con 
un nivel de 95% de confiabilidad y recomienda utilizar aleaciones con alto 
contenido de carbono para mejorar la resistencia al desgaste y diámetros en 
cabeza femoral tan grandes como sea posible para asegurar un régimen de 
lubricación mixto. Por otro lado, un estudio médico encontró que las reacciones 
de tejido son similares con respecto al desgaste en aleaciones con alto y bajo 
carbono [2]. 
 
Ya que se ha encontrado que un alto contenido de carbono reduce el desgaste, 
Varano y colaboradores [3] han considerado probable que la clave para reducir 
el desgaste en aleaciones Co-Cr-Mo es simplemente la cantidad de carbono 
disuelto. Ellos encontraron en el año 2005 que las muestras con carburos más 
grandes en ASMT F75 fueron las más dañadas y los carburos fueron arrancados. 
Así, estos autores proponen que los carburos, podrían no ser efectivos 
protegiendo contra el desgaste abrasivo en aplicaciones donde hay formación de 
una capa de oxido del mismo material, como estas. La figura 2.9 muestra el 
desgaste con respecto al carbono disuelto encontrado en dicha investigación. 
Estos resultados son similares a los obtenidos por Chiba [39], este investigador 
sugiere que los carburos pueden funcionar como abrasivos provocando mayor 





Figura 2.9. Desgaste a 1 millón de ciclos (Mc) vs carbono en solución solida en pruebas 
pin on plate [3]. 
 
2.8. Mejorar resistencia al desgaste de aleaciones Co-Cr-Mo-C 
 
Para mejorar la resistencia al desgaste en aleaciones base cobalto, en el presente 
estudio se han propuesto tratamientos térmicos de envejecido y solución. A 
continuación se explican los fundamentos. 
 
2.8.1. Tratamiento térmico de envejecido 
 
De acuerdo con la literatura, la resistencia al desgaste de una sola fase en cobalto 
es mejorada significantemente cuando la estructura cristalina es completamente 
hexagonal ya que se presentan bajos coeficientes de fricción y por ende se reduce 
la taza de desgaste comparada con Co-FCC, esto en parte se debe a que la 
estructura hexagonal tiene número limitado de sistemas de deslizamiento [42, 
23]. En aleaciones Co-Cr-Mo-C, se espera que la fase termodinámicamente 
estable a temperatura ambiente sea la HCP, pero es la FCC la estructura de matriz 
típica; aparentemente la transformación FCCHCP bajo condiciones de 




Resultados obtenidos por Montero y colaboradores [18] muestran que la fase 
metaestable FCC producida por temple en agua a 1150°C puede transformarse 
completamente a HCP durante envejecido isotérmico a 800°C en aleaciones con 
bajo contenido de carbono (0.05%). Esto es similar a los resultados obtenidos 
por Saldívar [45] donde expuso que tratamientos de envejecido por debajo de la 
temperatura de cambio alotrópico tiene como resultado la transformación a 
HCP.  
 
Lo anterior también coincide con López [43] que estudió una aleación con 
0.25% de carbono y asegura que la transformación puede ser inducida por 
medio de deformación plástica o templado de una temperatura cercana a la de 
transformación alotrópica de esta aleación, sin embargo frecuentemente queda 
incompleta debido a la muy baja energía de fallas de apilamiento del Co y sus 
aleaciones, mientras más baja sea la energía mínima, mayor será la densidad de 
fallas y maclas. Las figuras 2.10 y 2.11 muestran una medida de la transformación 
de fase con respecto al tiempo y temperatura encontrada por este autor. 
 
 
Figura 2.10. Curvas de tiempo-transformación isotérmicas para formación de hcp a 
800°C en aleaciones base cobalto en condición de colada y forja. Las 





Figura 2.11. Diagrama TTT (tiempo, temperatura, transformación) para la transformación 
martensítica isotérmica en la aleación Co-Cr-Mo-C en condición de colada 
[43]. 
 
2.8.2. Tratamiento térmico de solución 
 
Como fue mencionado anteriormente, los carburos son el principal mecanismo 
de resistencia de la aleación pero un gran contenido de esta fase  puede llevar a 
bajas propiedades mecánicas, sobre todo en ductilidad. Esto ha llevado a buscar 
disolver parcial o totalmente dicha fase por medio de tratamientos de solución. 
 
Investigaciones hechas en tratamientos térmicos de solución por Clemow y 
Daniell [20] mostraron que a 1210 °C tanto el contenido de carburos como el 
tamaño tuvieron una rápida taza de disminución durante las primeras 2 horas de 
tratamiento que fue seguido por un periodo de reducción en la velocidad de 





Figura 2.12. Variación en (a) contenido de carburos y (b) tamaño de carburos con el 
tiempo de tratamiento de solución (en min) a 1200 °C [20]. 
 
Lo anterior también fue hallado en otras investigaciones [42, 41, 46], donde 
además se encontró que un cambio morfológico en los carburos de tipo laminar, 
y de bloque de condición de colada a globular por medio de tratamientos 
térmicos mejora de manera significativa las propiedades mecánicas de la aleación. 
Tales tratamientos son de solución por cortos periodos de tiempo (aprox. 1 hr.), 
en donde la disolución de los carburos es parcial, permitiendo de esta forma 
mantener una buena cantidad de esta fase y con ello la resistencia que le 
proporciona al material y por otro lado reducir la concentración de esfuerzos que 
provoca una fase dura con una morfología irregular dentro de fase una más 
blanda (matriz base Co FCC).  
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Existen literalmente cientos de maquinas para medir adhesión, fricción y desgaste; 
algunas de ellas comercialmente manufacturadas pero la mayoría han sido 
diseñadas para propósitos específicos. En el presente trabajo de investigación se 
utilizó una máquina de desgaste tipo pin-on-disk con solución Ringer como 
lubricante para estudiar la resistencia al desgaste de una aleación base cobalto con 
diferentes condiciones de tratamientos térmicos. 
 
3.1. Plan experimental 
 
La figura 3.1 presenta de forma esquemática los pasos que se siguieron durante el 
desarrollo de la investigación. 
 



































































Diseño de experimentación  
 
En la tabla 3.1 se muestran las condiciones de tratamiento térmico en que se 
evaluó la resistencia al desgaste. En cada prueba se utilizó un pin y un disco con 
la misma condición; se realizaron dos repeticiones para cada condición. 
 
Tabla 3.1. Pares evaluados en resistencia al desgaste. 
Condición pin y disco Pares 
Condición de colada 1A y 1B 
Solución 1 hr 2A y 2B 
Solución 6 hrs 3A y 3B 
Envejecido 15 hrs 4A y4B 
Envejecido 8 hrs 5A y5B 
 
 
3.2. Fundición por colada de precisión 
 
El material analizado en el presente estudio se obtuvo a través de fundición por 
colada de precisión; de esta forma se produjeron piezas con la forma geométrica 
apropiada para ser evaluadas en el simulador de cadera FIME II [47] en 
posteriores investigaciones. En el apéndice A se pueden ver las dimensiones de 
dichas piezas. La figura 3.2 muestra la forma de las piezas fundidas y el excedente 
con que se fabricaron para de allí obtener el material a utilizar en el maquinado 
de las piezas concernientes a este estudio, el inciso a) muestra esferas que en el 
simulador de cadera fungen como cabeza femoral y en el inciso b) se observa la 





Figura 3.2. Diseño de piezas para pruebas tribológicas en el simulador de cadera FIME 
II (mm). En la parte inferior se muestra el excedente para pruebas pin on 
disk. a) Esferas y b) copas. 
 
3.2.1. Obtención de moldes cerámicos 
 
A continuación se describe el proceso de obtención de moldes cerámicos a través 
del método de cera perdida. 
 
Diseño de moldes para inyección de cera 
 
La fabricación de muestras comenzó con la obtención de patrones por inyección 
de cera en moldes de aluminio. Para el diseño de los moldes se consideraron las 
contracciones al solidificar tanto de la cera como del metal que resultó ser un 
2.95% de las dimensiones finales de las piezas. En la figura 3.3 se observan los 





Figura 3.3. Moldes de aluminio para inyección de cera, a) semiesferas y, b) copas. 
 
Obtención de muestras en cera 
 
En la figura 3.4 se puede ver la máquina MPI 250 de inyección utilizada, funde la 
cera a 65 °C y la inyecta con una presión de 3.4 MPa. 
 
 a)  b) 
Figura 3.4. a) Maquina de inyección y, b) inyección de cera al molde. 
 
La cera se funde en un recipiente calentador de la máquina. Por medio de presión 
se ajustó el molde a la boquilla de inyección con previa aplicación de 
desmoldeante, después de la inyección se dejó un minuto de enfriamiento y se 
procedió al desmoldeo con las precauciones debidas para no deformar los 




Diseño de colada y ensamble de árbol 
 
El diseño de colada es la configuración geométrica de los patrones ensamblados a 
los alimentadores y juega un papel importante en el proceso de fundición a la 
cera perdida ya que un buen diseño de colada puede evitar rechupes, porosidad 
por gases atrapados, puntos fríos, choques de frentes de solidificación entre otros 
defectos. Además, el diseño debe ser eficiente y factible para su posterior manejo.  
 
En la figura 3.5 se observa la configuración de arboles de colada que se utilizó. El 
arreglo comúnmente llamado árbol de colada, se realizó con 4 patrones de cera; 
se puede ver también como en los arboles de esferas se colocaron “espaguetis” en 
todas las piezas en la parte que une el vástago con la esfera de tal forma que 
estos funcionaran como venteos ya que debido al ángulo que se forman, esta 
zona es propensa a rechupes. Para el armado de estos árboles se utilizaron como 
alimentadores piezas rectangulares de cera. 
 
 
Figura 3.5. Diseño de arboles de colada. 
 
Previo al recubrimiento cerámico, se limpiaron a los árboles de colada con 
alcohol etílico para eliminar impurezas y favorecer la adhesión del recubrimiento.  
 
Recubrimiento cerámico de los arboles de cera 
 
El recubrimiento cerámico forma el molde que soportará la presión metalostática 




Este proceso consistió en 5 capas de recubrimiento cerámico, equivalente a 
aproximadamente 6 mm de espesor. Cada capa se desarrolló en dos pasos, el 
primero es la inmersión del árbol en sílica coloidal (lodo) como se puede ver en 
la figura 3.6; este lodo fungirá como aglutinante proveyendo una superficie en la 
cual se adhiera la arena que se aplicada en el segundo paso. 
 
 
Figura 3.6. Inmersión del árbol de colada en silica coloidal. 
 
En la primera capa se utilizó una mezcla de 70% de zirconia malla -350 y 30% 
de arena sílica malla 325, de la  segunda capa en adelante la mezcla de zirconia y 
arena fue de malla 80+100 y en las mismas proporciones. El tiempo de secado 
fue de aproximadamente 2 horas entre capas y al final las piezas se sumergieron 
en el lodo creando así un sello para evitar el desprendimiento de la arena. Todo 
el tiempo se mantuvo el lugar donde se aplicaron los recubrimientos con una 
humedad relativa de 50 a 60% y temperatura de 20 a 25°C. 
 
Extracción de cera y sinterización de moldes 
 
La extracción de cera se logró mediante su fusión utilizando un autoclave 
conectado a una caldera que suministró vapor de agua con el propósito de 
acelerar la extracción y disminuir la posibilidad de rupturas en las paredes 
cerámicas del molde. El autoclave se precalentó con presión de vapor durante 5 
minutos, se extrajo el vapor y se introdujeron los árboles cerámicos con la boca 
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de alimentación hacia abajo para la salida de la cera líquida por acción de la 
gravedad, se alimentó el autoclave con vapor de agua a presión de 4 Kg/cm
2
, se 
dejaron 15 a 20 minutos y finalmente se despresurizó la autoclave para proceder 
a extraer los árboles cerámicos. 
 
Después de lo anterior se procedió a la sinterización que se llevó a cabo en un 
horno de gas a 950 °C durante tres horas.  
 
3.2.2. Fusión y vaciado 
 
Para la fusión y vaciado se utilizó un horno de inducción de 175KW de potencia, 
crisol de alta alúmina con una capacidad para fundir 60 Kg de aleación base 
cobalto. Para proteger el metal líquido de la atmosfera se utilizó colcha cerámica 
como tapa y argón de ultra alta pureza (99.99%) inyectado mediante un tubo de 
cobre. En la figura 3.7 se puede ver el horno con la carga de material a fundir y 
la forma en que se previno la oxidación.  
 
  
Figura 3.7. Horno de inducción, a) inicio de fusión y, b) inyección de argón. 
 
Las temperaturas óptimas de fusión y vaciado para este tipo de aleación están en 
un rango de 1460°C-1480°C y moldes precalentados a 900°C. Con estos 
parámetros se evitaron defectos comúnmente conocidos como hot tearing y 
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segregaciones de cromo que se presentan en temperaturas cercanas a los 1550°C. 
La figura 3.8 muestra el precalentamiento de los moldes cerámicos. 
 
 
Figura 3.8. Precalentamiento de moldes cerámicos. 
 
Después de la solidificación fueron removidos los moldes cerámicos por medio de 
golpeteo con martillos como se ve en la figura 3.9. Posteriormente se cortaron las 
muestras y se limpiaron. 
 
 
Figura 3.9. Extracción de piezas de moles cerámicos. 
 
3.3. Análisis químico 
 
El análisis químico de la aleación vaciada se llevó a cabo en un espectrómetro de 




3.4. Maquinado de muestras finales 
 
El siguiente paso fue cortar el segmento excedente de las copas fundidas para de 
allí maquinar a las dimensiones finales las muestras que serían evaluadas en la 
máquina de desgaste, ver apéndice B. La figura 3.10 muestra las dimensiones de 
dichas piezas y la figura 3.11 las muestras finales. 
 
a) b) 
Figura 3.10. Dimensiones geométricas de pines y discos evaluados en desgaste (mm). 
 
 
Figura 3.11. Pines y discos para evaluar en resistencia al desgaste. 
 
3.5. Preparación de muestras para análisis tribológico 
 
La preparación para evaluación de muestras al desgaste consistió en tratamientos 




3.5.1. Tratamientos térmicos 
 
Se provocaron cambios microestructurales a las muestras por medio de 
tratamientos térmicos de solución y envejecido. La figura 3.12 muestra el diseño 
de tratamiento de envejecido y la figura 3.13 el diseño del tratamiento de 
solución. 
 
Para el tratamiento de envejecido se uso una mufla LINDBERG 59246. Previo al 
envejecido se realizó una homogenización a 1150°C,  el calentamiento duró 45 
minutos con una permanecía de una hora y enfriamiento en agua para proceder, 
en la misma mufla, a llevar las muestras a 850°C en 30 minutos; las piezas 
permanecieron a esa temperatura por 8 y 15 para propiciar la transformación 
parcial de FCC a HCP y posteriormente fueron enfriadas en agua. 
 
 
Figura 3.12. Tratamiento de envejecido por 8 y 15 horas con una hora previa de 
homogenización. 
 
Los tratamientos de solución se llevaron a cabo en un THERMO SCIENTIFIC 
LINDBERG BLUE M modelo PF5143C-1. El calentamiento duró una hora, los 
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tiempos de permanencia para este tratamiento fueron de 1 y 6 horas a 1200°C; 
posteriormente las piezas se enfriaron en agua.  
 
 




Previo a las pruebas de desgaste se realizó difracción de rayos x (DRX) y 
microscopia óptica para identificación de fases, durezas y rugosidades. La 
preparación metalográfica consistió en desbaste con lijas de carburo de silicio de 
tamaño de grano 100, 220, 320, 500, 1000, 1200 y 2400. El pulido se llevó a 
cabo utilizando alúmina como abrasivo, se usaron tamaños de grano de 1, 0.3 y 
0.05 µm. La preparación metalográfica de los discos fue de forma convencional; 
no así con los pines debido a su forma geométrica, por lo cual se uso un taladro 





Figura 3.14. a) Taladro utilizado en pulido de pines y, b) pulido de pines. 
 
3.5.3. Difracción de rayos X  
 
La DRX se realizó en las muestras con tratamiento de envejecido a fin de evaluar 
el porcentaje de fase transformado de FCC a HCP según el método de Sage y 
Gillaud que ha sido utilizado exitosamente por otros investigadores [39, 44]. Este 
consiste en utilizar la intensidad de los picos de difracción de ciertas familias de 
planos en cada sistema cristalino según la siguiente ecuación. 
 








𝑓𝑐𝑐    (8) 
 
Este análisis se llevo a cabo en un Difractometro Bruker 8 Advance. 
  
3.5.4. Microscopía óptica 
 
Previo al análisis en microscopio óptico, se realizó ataque electrolítico con acido 
clorhídrico disuelto al 10% en agua, se aplicaron 10 volts y 4 amperes por 15 
segundos y se uso grafito como cátodo. Con el propósito de evaluar la variación 
microestructural obtenida durante los tratamientos térmicos, se efectuó análisis de 
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imágenes utilizando un microscopio óptico Nikon Epiphot adaptado con el 
analizador de imágenes Clemex Vision profesional. 
 
3.5.5. Medición de durezas 
 
Las mediciones de dureza se efectuaron en un durómetro Wilson series 500 con 
identador de diamante y una carga de 150 kg. 
 
3.5.6. Medición de rugosidades 
 
La rugosidad de las muestras se midió empleando un rugosímetro SURFCOM 
1500SD2 en escala Ra (µm), que es la desviación media aritmética de altura de la 
superficie con respecto a la línea principal del perfil de medición. En cada pieza se 
realizaron 3 recorridos de 1 mm cada uno, la rugosidad final se obtuvo 
promediando los valores obtenidos en cada recorrido.  
 
3.6. Pruebas de desgaste 
 
Para las pruebas de fricción se utilizó una máquina de desgaste tipo Pin on Disk 
[48], con una carga de 64N sobre el pin, a 219 revoluciones por minuto (rpm) y 
recorriendo un total de 3.57 Km. En la figura 3.15 se presenta la máquina tipo 
pin-on-disk utilizada para las pruebas tribológicas; en tal figura también aparece 






Figura 3.15. Máquina tribológica tipo pin on disk construida en FIME. 
 
El diámetro externo de la huella circular que los pines dejaron en los discos fue 
de 13mm, siendo así el perímetro de tal círculo de 40.8 mm. Ese valor fue 
utilizado en la estimación de la velocidad tangencial a la que se corrieron las 
pruebas la cual fue de 149 mm/s. 
 
La presión en el área de contacto nominal fue obtenida por medio de la ecuación 
7 (p. 17). Con un valor de razón de Poisson de 0.3 y modulo de Young de 227 
GPa para esta aleación, se tiene E
*
= 124.7 GPa y recordando que el radio de los 









= 𝟏.𝟗𝟔 𝐆𝐏𝐚 
 
 
Se uso como lubricante solución Ringer preparada con un litro de agua destilada, 
8.6 gr de cloruro de sodio (NaCl), 0.3 gr de cloruro de potasio (KCl) y 0.33 gr 





3.6.1. Análisis gravimétrico 
 
El análisis gravimétrico antes y después de las pruebas de desgaste se llevo a cabo 
en una balanza Explorer OHAUS E12140 con precisión de 0.0001 gramos. Previo 
a cada medición de peso, las piezas pasaron por 10 minutos de lavado 
ultrasónico en acetona en un dispositivo ACUASONIC modelo 75T. 
 
3.6.2. Microscopía electrónica de barrido 
 
Para lograr un mejor entendimiento de los mecanismos de desgaste y el daño 
sufrido en el material por las pruebas pin on disk, se realizó un análisis superficial 
posterior a las pruebas tribológicas en la piezas desgastadas; este se llevó a cabo 






  CAPÍTULO 4  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Análisis químico 
 
En base a la investigación realizada, se puede decir que el material del que estén 
hechos los implantes es el primer y más importante indicador del desgaste que 
experimentaran estando en servicio. Así que; empezando por el material, en la 
tabla 4.1 se muestra la composición química de la aleación analizada en el 
presente estudio. En dicha tabla también se marcan el Ni, W y Fe cuyo porcentaje 
en peso excede ligeramente el establecido por la norma ASTM F75 (tabla 2.1). 
 
Tabla 4.1. Composición química (% en peso) de la aleación estudiada. 
Elemento Cr Mo C Si Mn Ni W Fe Co 
% peso 29.83 6.24 0.24 0.83 0.299 0.7 0.33 2.23 Bal. 
 
 
Como ya se ha mencionado, esta aleación tiene gran resistencia a la corrosión, no 
sólo por la formación espontanea de cromita, sino también por el molibdeno 
que le da resistencia a corrosión por picaduras. Cabe mencionar que después de 
las pruebas de desgaste en las que las muestras estuvieron inmersas en una 
solución salina, no mostraron signos de corrosión. 
 
Por otro lado, se ha demostrado la gran importancia del papel que juega el 
carbono en este tipo de aleaciones ya sea formando carburos o disuelto en la 
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matriz al influenciar la microestructura, maquinabilidad y propiedades mecánicas 
del material. Con el 0.24% que aquí se maneja puede considerarse que es una 
aleación de medio carbono.    
 
4.2. Difracción de rayos X 
 
En las figuras 4.1 y 4.2 se presentan los difractográmas obtenidos en DRX para las 
muestras con tratamiento de envejecido por 8 y 15 horas respectivamente; 
también se señala a que planos cristalinos corresponde cada pico de difracción.  
 
 
Figura 4.1. Patrón de difracción de muestras envejecidas por 8 horas. 
 
 
























































































Resolviendo la ecuación 8 (pág. 39) con las intensidades de los picos difractados 
por la familia de planos (101Ī1) en la estructura HCP y (200) en la FCC, se tuvo 
que después de 15 horas de envejecido se transformó un 60% de la 
microestructura a fase HCP, mientras que después de 8 horas de este tratamiento 
de logró un 35% de transformación. 
 
4.3. Análisis microestructural 
 
En las figuras 4.3 a 4.7 se presenta la evolución microestructural de las muestras 
según el tipo y tiempo de tratamiento térmico.  
 
En tales figuras, se observa una notoria variación de tamaños de grano en los 
distintos tratamientos térmicos. Nótese que la microestructura de las piezas en 
condición de colada muestra el mayor tamaño y que hay una considerable 
reducción en los tratamientos. Las piezas con envejecido son las que presentan un 
mayor refinamiento de grano, esto puede estar relacionado con la cinética de 
trasformación de estructura cristalina y queda evidenciado también los picos de 
DRX ya que el ancho de estos es inversamente proporcional al tamaño de grano. 
Por otro lado, las piezas de solución por 6 horas son las de mayor tamaño 
después de las de condición de colada. 
 
Microestructura en condición de colada 
 
Como lo reportado en la literatura, en condición de colada la microestructura 
está basada en una matriz de cobalto con carburos de bloque y laminares 
ubicados preferencialmente en interdendrítas y límites de grano, tales carburos 





a) 50X b) 100X 
c) 200X d) 400X 
Figura 4.3. Microestructura en condición de colada. 
 
Microestructura en solución por una hora 
 
En la 4.4 se muestra la microestructura obtenida de solución por 1 hora. Puede 
observarse una menor cantidad de carburos y un cambio morfológico ya que 
pasaron a ser de tipo globular. Esto también fue encontrado en otras 
investigaciones [41, 42, 46] a cortos periodos de solubilización. 
 
Nótese también que en la microestructura de estas piezas hay cierta formación de 
maclas, estas son resultado del trabajado mecánico necesario para cortarlas; se 
sabe que en este tipo de aleaciones es propenso transformación martensítica 
inducida por tensiones [38-40], dicha transformación propició cierta 
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recristalización en la superficie evaluada lo que generó un tamaño de grano 
menor a lo esperado. 
 
a) 50X b) 100X 
c) 200X d) 400X 
Figura 4.4. Microestructura después de tratamiento de solución por 1 hora. 
 
Microestructura en solución por 6 horas 
 
La figura 4.5 muestra las micrografías de las piezas con 6 horas de solución. En 
estas imágenes se nota una marcada disminución del contenido de carburos que 
se diluyeron directamente en la matriz; resultados similares fueron encontrados 
también por otros investigadores [25, 42, 46]. En estudios realizados por Syrett 
[50], se encontró que en estructuras de colada con tamaño de grano grande es 
más lenta la disolución de elementos sustitucionales como el Cr y el Mo durante 
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los tratamientos térmicos, lo que pudo haber contribuido a mantener cierta 
cantidad de esta fase incluso después de una solución larga. 
 
a) 50X b) 100x 
c) 200X d) 400X 
Figura 4.5. Microestructura obtenida con tratamiento de solución por 6 horas. 
 
Microestructura en envejecido por 15 horas 
 
La figura 4.6 muestra micrografías de las piezas sometidas a 15 horas de 
envejecido. En estas figuras pueden observase zonas oscuras que según otras 
investigaciones [18, 43, 44, 45,] corresponden a la fase martensítica. También es 
evidente que hay muchas maclas; estas, según Saldivar [44], se forman durante las 





a) 50X b) 100X 
c) 200X d) 400X 
Figura 4.6. Microestructura obtenida en 15 horas de envejecimiento, HCP al 60%. 
 
Microestructura en envejecido por 8 horas 
 
La figura 4.7 se presenta las imágenes de 8 horas de tratamiento de envejecido. 
Al observar los tiempos de tratamiento de envejecido y los porcentajes de 
transformación alcanzados, era de esperarse una menor cantidad de maclas y fase 




a) 50X b) 100X 
c)200X d) 400X 




La figura 4.8 muestra los resultados obtenidos en dureza. La norma ASTM F75-01 
[14] solamente especifica que las piezas en condición de colada deben estar en un 
rango de 25 a 35 HRC. Los valores fueron de acuerdo a lo esperado según el 
tipo de tratamiento térmico, disminuyendo así en solución por una hora con 
respecto a la condición de colada y reduciendo todavía más en solución por 6 
horas mientras que las durezas más altas se encontraron en las muestras de 









La tabla 4.2 muestra los valores promedio de rugosidad obtenidos en cada una 
de las piezas evaluadas en resistencia al desgaste y la figura 4.9 muestra esos 
valores graficados. 
 
Tabla 4.2. Resultados de rugosidades. 
Condición Muestras PINES Ra (µm) DISCOS Ra (µm) 
Colada 1A 0.0186 0.015 
1B 0.0201 0.016 
Sol 1 hr 2A 0.0194 0.0159 
2B 0.0174 0.0154 
Sol 6 hrs 3A 0.0158 0.0214 
3B 0.0142 0.0199 
Env 15 hrs 4A 0.0184 0.0156 
4B 0.01925 0.0158 
Env 8 hrs 5A 0.0644 0.0277 
5B 0.0309 0.0296 
 
 
En la grafica se puede observar que en promedio los valores son menores a 0.02 
µm, excepto las muestras sometidas a tratamiento de envejecido que muestran un 
















de HCP afecta la topografía de la superficie, esto puede ser debido a los cambios 
que conlleva la transformación martensítica. Obsérvese también que la rugosidad 
del pin 5A es mucho más alta y como se presentará más adelante, fue el pin que 
más se desgasto. 
 
 
Figura 4.9. Resultados en rugosidades. 
 
4.6. Pruebas tribológicas 
 
A continuación se presentan los resultados en fricción, desgaste y mecanismos de 




La figura 4.10 presenta los valores de coeficiente de fricción obtenidos según la 
condición del material y la distancia deslizada; ver apéndice C para consultar 
todos los valores medidos. 
 
Como puede observarse, la tendencia es a incrementar el coeficiente conforme 
avanza la prueba; también se puede observar que los valores más altos se 





















de 0.48, seguido por el envejecido de 15 horas, después la solución por una hora, 
condición de colada y finalmente la solución por 6 horas con el menor 
coeficiente de fricción. Lo anterior muestra un comportamiento acorde a las 
rugosidades obtenidas, recordar que las rugosidades más altas se presentaron en 
los tratamientos de envejecido.  
 
 
Figura 4.10. Coeficientes de fricción durante pruebas de desgaste. 
 
Considerando que las pruebas se realizaron en condición lubricada, los 
coeficientes de fricción son más altos de lo esperado. Esto es contrario a lo 
encontrado por Saldivar [38] que hizo pruebas en una pin on disk en este tipo de 
aleación pero en seco y los coeficientes de fricción no excedieron un valor de 
0.28; en dicho análisis también se encontraron los mayores valores de coeficiente 
de fricción en las piezas con menor dureza, contrario a lo encontrado en el 
presente estudio.  
 
Por otro lado, en pruebas realizadas en pin on disk por Chiba [39] que estudió el 
comportamiento de aleaciones de fundición y forja con solución Hank como 
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disco (igual que en este estudio), se encontró que el coeficiente de fricción era 
ligeramente mayor en los pares de forja, es decir los menos duros; pero en ambas 
condiciones sus coeficientes de fricción fueron mayores que los aquí encontrados. 
 
4.6.2.  Análisis gravimétrico 
 
La tabla 4.3 muestra los pesos de pines evaluadas en desgaste, el peso 1 fue el 
inicial, el peso 2 a mitad de la prueba y el peso 3 al final. 
 
Tabla 4.3. Resultados de pruebas gravimétricas en pines (gr). 
Muestra Pin1 Pin2 Pin3 Mperd 
1A 5.4328 5.4324 5.432 0.0008 
1B 5.4368 5.4367 5.4364 0.0004 
2A 5.0680 5.0674 5.0671 0.0009 
2B 5.0920 5.0917 5.0914 0.0006 
3A 5.3787 5.3784 5.3780 0.0007 
3B 5.2173 5.2170 5.2167 0.0006 
4A 5.2307 5.2304 5.2299 0.0008 
4B 5.5778 5.5771 5.5765 0.0013 
5A 5.3624 -- 5.3609 0.0015 
5B 5.4307 5.4301 5.4297 0.0010 
 
 
En la figura 4.11 se graficaron las pérdidas de peso en pines. Puede observarse que 
en general se desgastaron homogéneamente durante toda la prueba y como se 
mencionó anteriormente, el pin 5A que mostró la más alta rugosidad fue el que 
más peso perdió por desgaste; esto pudo ser causado por microrechupes 
formados durante la solidificación. En este caso en específico también hay que 
mencionar que solamente se graficaron los pesos inicial y final dado a que la 





Figura 4.11. Pérdida de pesos en pines. 
 
La tabla 4.4 muestra los pesos de los discos evaluados en desgaste y la figura 4.12 
presenta las pérdidas de material entre peso y peso. En dicha figura, se puede ver 
que los discos en general también se desgastan homogéneamente excepto los de 
colada y uno de solución por 6 horas en los que visiblemente hay una mayor 
pérdida de peso.  
 
Tabla 4.4. Resultados en pruebas gravimétricas en discos (gr). 
Muestra Disco1 Disco2 Disco3 Mperd 
1A 18.5117 18.5064 18.5058 0.0059 
1B 19.0328 19.0264 19.026 0.0068 
2A 18.4204 18.4199 18.4196 0.0008 
2B 18.7445 18.7436 18.7431 0.0014 
3A 18.0346 18.0326 18.0321 0.0025 
3B 18.2747 18.2698 18.2676 0.0071 
4A 12.9710 12.9704 12.9700 0.0010 
4B 19.2704 19.2692 19.2690 0.0014 
5A 11.6976 11.6975 11.6972 0.0004 
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Figura 4.12. Pérdida de peso en discos. 
 
En la figura 4.13 se presenta el volumen total (pin + disco) desgastado en cada 
tratamiento térmico con respecto a la condición de colada, tal volumen se 
obtuvo con la ecuación (7) utilizando una ρ= 8.5 gr/cm3 para esta aleación. 
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En la figura anterior es muy notorio que las condiciones que más desgastaron 
fueron las de colada y la solución por 6 horas, resultados que coinciden con los 
de Chiba [39] que también encontró un mayor desgaste en condición de colada. 
Recordando un poco, en condición de colada se tiene una gran cantidad de 
carburos con morfología irregular y en la solución por 6 horas la mayor parte de 
dichos carburos están disueltos en la matriz; además fueron las muestras con 
mayor tamaño de grano. Así, estos resultados están en desacuerdo con los 
obtenidos por Varano [3], donde las muestras en condición de colada y con 
solución fueron las que mostraron un menor desgaste; en tal estudio también se 
llego a la conclusión de que por su mayor dureza, los carburos son más 
propensos a fragmentarse y separarse del material propiciando desgaste abrasivo 
por 3 cuerpos, por lo que el investigador propone que disolverlos es la mejor 
opción. Por otro lado, Chiba también concluyó que los carburos propician 
desgaste abrasivo en condición de colada y asegura que una superficie sin 
carburos es más resistente al desgaste por fatiga. 
 
En este estudio las muestras que sufrieron menor desgaste fueron las de 
envejecido y la solución por una hora; cabe recordar que las micrografías de 
solución por una hora revelaron cierta transformación martensítica en la 
superficie evaluada que fue atribuida al trabajado mecánico y que contribuyó al 
buen desempeño tribológico de estas piezas. Hay que notar que el 
comportamiento en desgaste no sigue una tendencia linear con respecto a las 
durezas, lo que hace pensar que la resistencia al desgate está más relacionada con 
la microestructura que con la dureza del material; esto se muestra en la figura 
4.14 que presenta una grafica del volumen desgastado con respecto a la dureza 
medida en cada condición. Saldivar [38] llegó a una conclusión similar al 
encontrar que los diferenciales de dureza entre pines y discos de sus pruebas no 





Figura 4.14. Volumen desgastado vs dureza. 
 
Entonces, se puede decir que el tener una parte de la microestructura en HCP y el 
tamaño de grano pequeño producen un efecto positivo en la resistencia al 
desgaste de esta aleación. 
 
4.6.3. Microscopía Electrónica de Barrido 
 
La mayoría de las imágenes de MEB fueron tomadas en modo de electrones 
retrodispersados con algunas excepciones en electrones secundarios. 
 
La figura 4.15 presenta imágenes de los pines, mostrando cómo se formó el área 
de contacto después de las pruebas de desgaste. En tal figura se puede observar 
que los pines con tratamiento de envejecido son los que formaron la mayor área 
de contacto y, también fueron de los que más se desgastaron. Esto es un 
indicativo de los mecanismos actuantes con respecto a las diversas 
microestructuras aquí probadas. Por otro lado, en el tratamiento de solución 
parcial que también se desgastó poco, se observa un menor daño y se ve que el 
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a) Condición de colada. 
 
b) Solución por una hora. 
 
c) Solución por 6 horas. 
 
d) Envejecido 15 hrs. 
 
e) Envejecido 8 hrs. 
 
Figura 4.15. Área de contacto dormada despues de las pruebas de desgaste. 
 





a) Condición de colada. 
 
b) Solución por una hora. 
 
c) Solución por 6 horas. 
 
d) Envejecido 15 horas. 
 
e) Envejecido 8 horas. 
 
Figura 4.16. Huella de desgaste en discos. 
 
En las imágenes anteriores se puede apreciar como en las muestras con 
tratamiento de envejecido el daño parece ser más aparatoso, esto es debido a la 
naturaleza del material ya que cuenta con limitados sistemas de deslizamiento; 
contrario a lo mostrado por el disco de solución por 6 horas en el que pareciera 
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haber menor material “arrancado”, pero cabe recordar que en dicha condición se 
tuvo el segundo mayor desgaste. Por otro lado, se aprecia como en las huellas de 
ambos tratamientos de solución hay una franja oscura de material desprendido 
en los discos que pudo ser una coincidencia en el maquinado de pines. 
 
También es importante observar como en la figura 4.16e) se aprecia claramente 
la distribución de carburos en interdendrítas y la los huecos que estos dejaron al 
desprenderse en la zona donde está la huella de desgaste. Lo anterior es un 
indicativo de desgaste abrasivo que se discutirá más adelante. 
 
Condición de colada 
 
La figura 4.17 muestra el desgaste derivado de las pruebas de desgaste en los 
pares en condición de colada. El inciso a) de la figura muestra un EDS realizado 
en una zona con alto desgaste en pin que mostraba un hueco, el resultado no 
arrojó presencia de alguna partícula ajena al material. 
 
En cuanto al mecanismo de desgaste que actuó en este sistema y considerando la 
teoría que dice que si hay presentes sustancias abrasivas (en este caso carburos), se 
puede decir que se presentó desgaste abrasivo; esto queda claro al ver las huellas 
de desgaste en el material. Además, la naturaleza de la prueba pin on disk, la 
forma en que se desprendió el material y las huellas de la prueba en el material 
también hacen alusión a desgaste por fatiga.  
 
En el inciso c) de la figura se muestra a mayor amplificación el daño generado en 
los pines. Como puede observarse, hay huecos que se presume se formaron por 
el desprendimiento de carburos y por las grietas que se propagaron en la 
superficie. Lo anterior también puede verse en las imágenes del desgaste 
producido en los discos, incisos d) y e), donde además se observa el material 





a) EDS en hueco de desgaste en pin. 
 
b) Desgaste en pin, 150X. 
 
c) Desgaste en pin, 700X. 
 
d) Degaste en disco, 150X. 
 
e) Desgaste en disco, 700X. 
 




Solución por una hora 
 
En la figura 4.18 se presenta el desgaste producido en las muestras con 
tratamiento térmico de solución por una hora. En comparación con las piezas de 
condición de colada, estas huellas son más leves, es importante recordar que esta 
condición de material presentó bajo volumen de desgaste.  
 
En el inciso a) de esta figura se muestra un EDS realizado en la parte más clara del 
carburo presentado en el inciso c). Como puede observarse, dicho carburo está 
compuesto de cobalto, cromo y molibdeno, pero con un mayor porcentaje de 
este último. Este tipo de carburo, encontrado también en otras piezas, está 
compuesto por dos fases, una clara y la otra oscura; en otro EDS realizado en la 
zona oscura se encontró una composición similar en cuanto al contenido de 
cobalto, pero menos molibdeno y mucho mas cromo. 
 
Obsérvese también, como se menciono anteriormente, que los discos de este 
tratamiento presentan dentro de la huella de desgaste una zona donde hubo 
mayor cantidad de material desprendido, inciso d) de la figura 4.18. 
 
Finalmente, en base a las huellas dejadas por la prueba de pin on disk en las 
piezas con este tratamiento, también se determinó que los mecanismos de 
desgaste fueron un conjunto de abrasivo y fatiga. En los incisos b), d) y e) de la 
figura 4.18 se puede ver claramente los huecos dejados por el material arrancado 
que no presenta la morfología de los carburos. En los incisos d) y e) también se 






a) EDS en carburo de pin. 
 
b) Desgaste en Pin, 700X 
 
c) Carburo en pin, 6500X. 
 
d) Surco por desgaste en disco, 150X. 
 
e) Desgaste en disco, 700X. 
 





Solución por 6 horas 
 
La figura 4.19 presenta imágenes que exhiben el desgaste generado en las piezas 
con tratamiento térmico de solución por 6 horas en el que se disolvieron gran 
parte de los carburos. En estas micrografías se observa claramente el desgaste 
abrasivo y por delaminación en pines y en la imagen de disco mostrada en el 
inciso c). También se aprecian que los huecos generados por desprendimiento de 
material son más pequeños, aun así, esta condición de material fue de las que 
más desgastó. El inciso d) está más enfocado a la franja oscura de mayor desgaste. 
 
 
a) Desgaste en pin, 150X. 
 
b) Desgaste en pin, 700X. 
 
c) Desgaste en disco, 150X. 
 
d) Desgaste en disco, 700X. 
 




Envejecido por 15 horas 
 
En la figura 4.20 se muestra un EDS en precipitados encontrados en el pin y 
mostrados en los incisos a) y a mayor magnitud en b) de la figura 4.21, estos son 
de un color más oscuro que el material base y se muestran resquebrajados. Aun 
cuando el resultado del EDS arrojó sólo la composición típica del material y una 
gran cantidad de oxigeno, en otros estudios [41] se encontraron precipitados 
similares y se determinó que son sales precipitadas debido al lubricante utilizado 
en las pruebas tribológicas. En la imagen mostrada en el inciso a) de la figura 4.21 
se ve un conglomerado de pequeñas partículas rodeadas de la fase oscura y 
quebradiza, lo que hace suponer que conforme continuará la muestra las 
partículas terminarían embarradas en la superficie analizada, preferentemente a 
los bordes del contacto o dentro de los surcos. 
 
 
Figura 4.20. EDS en precipitados en el pin. 
 
La figura 4.21 muestra el desgaste que sufrieron los pares con tratamiento térmico 
de envejecido por 15 horas, las imágenes de los incisos c) y f) fueron tomadas en 





a) Desgaste en pin, 750X. 
 
b) Precipitados en pin, 700X. 
 
c) Desgaste en pin, 150X. 
 
d) Desgaste en disco, 150X. 
 
e) Desgaste en disco, 700X. 
 
f) Desgaste en disco, 700X. 
 
Figura 4.21. Desgaste en pares con 15 horas de envejecido. 
 
En los incisos d), e) y f) de la figura 4.21 que muestran el desgaste en discos se 
observa un daño que parece ser severo en la superficie que estuvo en contacto. 
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Por la forma en que se desprendió el material, formando “olas”, se puede decir 
que el mecanismo de desgaste que preferentemente actuó en este sistema fue el 
de fatiga, aunque de antemano se sabe que las condiciones del material también 
propician desgaste abrasivo, este puede observarse en el inciso d) donde se ven 
huecos dejados por carburos desprendidos a lado de la zona más dañada. 
Considerando que estas piezas tienen un 50% de HCP y que dicha fase cuenta 
con limitados sistemas de deslizamiento, el material tuvo una deformación 
plástica limitada, por lo que, dada la acumulación de ciclos de esfuerzos, el 
material alcanzó el límite de fractura y parte del material fue desprendido. 
 
Envejecido por 8 horas 
 
La figura 4.22 muestra un EDS realizado en una zona de alto desgaste en el pin, 
por la cantidad de carbono encontrada se dedujo que se trataba de un carburo. 
 
 
Figura 4.22. EDS en zona de desgaste severo. 
 
En la figura 4.23 se observa el desgaste que presentaron las piezas con 
tratamiento térmico de envejecido por 8 horas, la imagen del inciso f) fue 





a) Desgaste en pin, 150X. 
 
b) Desgaste en pin, 700X. 
 
c) Desgaste en pin, 1800X. 
 
d) Desgaste en disco, 150X. 
 
e) Desgaste en disco, 700X. 
 
f) Desgaste en disco 700X. 
 
Figura 4.23. Desgaste en envejecido por 8 horas. 
 
Al observar las líneas de degaste y los huecos de material desprendido presentes 
en las micrografías c), d) y e), se tiene que en este sistema también se presentaron 
69 
 
desgaste abrasivo y por delaminación. En el inciso c), encerrado en un círculo, se 
puede apreciar la forma en que fracturó un carburo y como comenzó a 
desprenderse. En los incisos d) y f), además del desgaste, se puede ver la 
microestructura del material; pueden observarse cierta cantidad de carburos que 
aunado al 35% de HCP hicieron que esta fuera la condición de material que 








1. El desgaste no tuvo un comportamiento lineal con respecto a la dureza. 
 
2. Los mayores coeficientes de fricción se presentaron en las muestras con 
fase HCP, que a su vez presentaron la mayor rugosidad. 
 
3. La microestructura estuvo relacionada con el desgaste. 
 
a. Los carburos propiciaron desgaste abrasivo. 
b. Disolver gran parte de los carburos no mejoró el desgaste. 
c. La fase HCP incrementa el desgaste por fatiga. 
 
4. Las condiciones de material que generaron más desgaste fueron las que 
tenían mayor tamaño de grano y: 
 
a.  Carburos en bloque (condición de colada). 
b.  La mayor parte de carburos disueltos en la matriz (solución por 6 
horas). 
 
5. Las condiciones de material que más resistieron al desgaste fueron las que 








 Estudiar el comportamiento microestructural de la aleación a cortos 
periodos de tratamiento térmico de solución. 
 
 Estudiar la cinética de transformación de fase y su influencia en la 
formación de tamaños de grano pequeños. 
 
 Analizar más detalladamente la influencia del tamaño de grano con la 
deformación superficial y su efecto en la resistencia al desgaste. 
 
 Hacer estudios pin on disk en seco y con diversos lubricantes para estudiar 
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DISEÑO DE MUESTRAS PARA SIMULADOR DE CADERA 
 
  





































Valores medidos de fuerza de fricción (F) en N. 
d (Km) 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 
0 19 14.5 20 16.5 17 14 18 17 20 17 
0.3578 20 18 22 18.5 19 17 21.5 20 28 25 
0.7155 21 19 22 19.5 19 16.3 21 22.4 30 25 
1.0733 30 20 22 20 20 16 20.5 23 33 21 
1.4311 28 20 22.5 20.5 19 17 20 23.3 32 27 
1.7888 28 21 23 21 19.4 18 20.4 23.5 32 30 
2.1466 20 16 23 18 23 20 28 20 28 28 
2.5044 20 17 24 18 23 20.3 31 24 25 30 
2.8621 20 19 24 19.5 22.5 19 32 23 28 29 
3.2199 20 19 23 18 23 18 33 25 28 30 
3.5776 21 19 23.5 19 23 18 33.5 24 30 28 
 
Coeficientes de fricción (µ), utilizando la ecuación 1 con W=64N. 
d (Km) 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 
0 0.297 0.23 0.31 0.258 0.27 0.22 0.28 0.27 0.31 0.27 
0.3578 0.313 0.28 0.34 0.289 0.3 0.27 0.34 0.31 0.44 0.39 
0.7155 0.328 0.3 0.34 0.305 0.3 0.25 0.33 0.35 0.47 0.39 
1.0733 0.469 0.31 0.34 0.313 0.31 0.25 0.32 0.36 0.52 0.33 
1.4311 0.438 0.31 0.35 0.32 0.3 0.27 0.31 0.36 0.5 0.42 
1.7888 0.438 0.33 0.36 0.328 0.3 0.28 0.32 0.37 0.5 0.47 
2.1466 0.313 0.25 0.36 0.281 0.36 0.31 0.44 0.31 0.44 0.44 
2.5044 0.313 0.27 0.38 0.281 0.36 0.32 0.48 0.38 0.39 0.47 
2.8621 0.313 0.3 0.38 0.305 0.35 0.3 0.5 0.36 0.44 0.45 
3.2199 0.313 0.3 0.36 0.281 0.36 0.28 0.52 0.39 0.44 0.47 
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